


[bookmark: _GoBack]病房呼叫设备协议供货需求
一、项目概述
项目名称： 病房呼叫设备协议供货
服务目标：依据医院病房建设规划的详尽要求与具体标准，需购置与病房呼叫相关的各类设备。此类设备涵盖床头分机、门口分机、卫生间分机、医护主机、走廊信息显示屏等，旨在保障新建病房与护士站内通讯的顺畅与高效，进而提高医疗服务质量，增强患者满意度。 
2、 [bookmark: ref_2] 服务期限
项目实施周期：合同签订后按需供货，订货30天内完成安装与调试。
供货期限：3年
质保期限：3年，验收合格后开始计算。
3、 项目技术要求
3.1 床头分机
1.液晶屏幕：不小于7英寸液晶触摸屏，分辨率1024*600，屏幕比例16:9。
2.扬声器：单声道，出音方式为正出音。
3.外观结构：采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患，配色与现有的保持一致，支持嵌入式安装。
4.采用IP组网方式，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息。
5.内置刷卡模块，护士刷卡后进入护士进入模式，方便护士日常定位。
6.支持与护士站主机的双向呼叫及对讲。
7.分机应支持增援呼叫、换药呼叫、呼叫清除、护士定位、呼叫存储等语音信息交互功能。
8.支持显示多种必要图文信息，包括但不限于病人姓名（支持隐去单字以保护患者隐私）、年龄、护理等级、护理标识、医护头像、科室介绍、医院介绍等，内容和背景均可指定显示颜色。 
9.分机可在线调整病人信息界面的样式和内容，支持同时展示5张及以上患者信息界面，支持手动切换查看，支持设置任何一张为正常待机默认界面。 
10.呼叫开关通过专用线缆连接至每个床头分机，采用磁吸式固定，呼叫开关具有呼叫、换药、取消呼叫、手电照明、屏幕亮屏开关等功能。 
11.床头分机设备程序、素材可在线进行升级，医院已建设病房呼叫系统，该设备支持现有系统统一管理和版本升级。
3.2 门口分机
1.液晶屏幕：不小于10.1英寸液晶触摸屏，分辨率1024*600，屏幕比例16:9。
2.扬声器：单声道，出音方式为正出音。
3.外观结构：采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色与现有的保持一致，支持嵌入式安装。
4.采用IP组网方式，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息。
5.内置刷卡模块，护士刷卡后进入护士进入模式，方便护士日常定位。
6.采用7色LED灯提示本房间的护理级别。护理级别颜色可以系统配置。呼叫时常亮、护士进入时闪烁。
7.展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。
8、门口机设备程序、素材可在线进行升级，医院已建设病房呼叫系统，该设备支持现有系统统一管理和版本升级。
3.3医护主机
1.安卓操作系统，不小于13.3英寸高清液晶触摸屏，分辨率1920*1080；1300万像素前置摄像头；
2.处理器不小于4核1.8GHz，内存不小于4G+32G，保证运行流畅；
3.电话式话筒设计，摘机自动接听收到的呼叫请求；
4.背后卡座设计，自由调整机身角度；
5.支持wifi与有线两种网络形式；
6.支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。
7.软件功能：呼叫患者、接收呼叫、多路通话、患者监护、宕机呼叫、呼叫托管、忙音反馈、录音录像、语音播报、未处理提醒、一键清除、呼叫记录、床位信息卡、病区统计、显示模式、患者详情、护士进入、屏保动画、远程开门、可视门禁、话筒广播、音频广播、闹钟提醒、护士定位、屏幕亮度调整、终端音量调整、回音消除、自动增益、噪音抑制、网络抖动抑制、硬件看门狗功能、硬件重启、延时上电。
3.4卫生间分机
1.IP68防水等级；
2.红色醒目按键与拉绳设计；
3.当病患发生紧急情况触发时可声光报警；
4.专用取消按键，患者误触时，可取消卫生间呼叫。
3.5走廊显示屏
1.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行，每行不少于8个汉字；
2.呼叫时循环显示房间号和床位号；
3.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容。
3.6安装要求：
所有设备安装到位，网络布线并调试畅通；
所有设备免费与医院现有系统进行对接，以满足临床使用需求；
所有设备需登记至系统，实现统一管理。 
4、 售后服务与质保要求
 4.1 质保总则
 所有设备享受叁年免费质保；
 质保期自验收合格并签署《验收报告》之日起计算。
4.2 质保服务内容
	服务类型
	服务内容

	硬件服务
	免费维修或更换、屏幕、电源、主板等原厂部件

	故障响应
	电话报修响应时间≤1小时，到达现场响应时间 ≤ 8小时。故障8小时内无法解决时，提供备用机，确保业务不中断。


 4.3 定期巡检与服务报告
质保期内每月提供一次免费软硬巡检。
巡检内容包括：设备升级和缓存清理，屏幕是否失灵、声音、呼叫是否正常测试等。
每次巡检后提供书面报告，含问题清单与处理建议。
 4.4 备品备件与响应承诺
 供应商应在本地储备常用备件（床头分机、门口分机、卫生间分机、医护主机、走廊信息显示屏等），确保8小时内到位。
5、  付款与验收
5.1 付款方式
全部设备安装调试完毕，验收合格后按财务付款流程支付100%。
5.2 验收标准
所有设备安装到位，系统功能显示正常。
按临床要求显示数据，数据实时同步。
提供完整的产品说明书、质检报告、软件授权证书。
六、报价与预算
6.1 预算金额
本项目按需供货，报价包含设备安装费用、调试费用、网络布线费用以及设备对接至系统过程中所产生的费用。
6.2 报价要求
供应商须提供以下分项报价清单：



	项目
	单位
	品牌
	型号
	单价（元）

	床头分机
	台
	
	
	

	门口分机
	台
	
	
	

	医护主机
	台
	
	
	

	卫生间分机
	台
	
	
	

	走廊显示屏
	台
	
	
	










七、投标文件要求
营业执照复印件（加盖公章）；
产品检测报告、软件著作权证书等相关资质文件；
售后服务承诺函（明确响应时间、服务内容、联系方式）；
完整的报价清单及项目实施方案。
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